OCON ATEX Navod k pouziti

UCEBNI POMUCKY

Kompaktni teplomér od — 50 °C do 150 °C
Kat. Cislo 100.3647

Technické udaje:

RozliSeni 0,1 °C

-50°C -+ 150 °C

Presnost +/- 1 °C
Cidlo/senzor z uslechtilé ocel

Navod na pouziti:

e Kompaktni teplomér zapnéte pfepnutim tlacitka ON/OFF do polohy ON
e Stisknutim tlacitka H/T bude zafixovana momentalné namérena teplota
e Po pouZiti vypnéte pfistroj prepnutim tla¢itka ON/OFF do polohy OFF.
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