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Prehled pfristroje

N
kryt pfihradky na baterie tlacitko M

stupnice hodnoceni WHO
tlaitko START

LCD displej

I i dikace stavu baterii

©  obiha mefeni
"O"  porucha srdeéniho rytmu b&hem méfeni
M hodnota ulozena v paméti

Rozsah dodavky

1 tlakomér 2 baterie
boso-medistar + LR 03 (AAA)
1 pouzdro 1 navod
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Uvod

Vazeny zakazniku, jsme velmi potéSeni, zZe jste se rozhodl zakoupit si tlakomér boso.

Znacka boso ru€i za nejvySsi kvalitu a pfesnost a je volbou €islo 1 také pro profesionaly:
s tlakoméry boso aktualné pracuje 77 % vSech némeckych lékafu (studie GfK 1/2010).
Dlouholeté zkuSenosti z profesionalni oblasti jsou vyuzity také ve vSech pfistrojich pro
pacienty k samostatnému méreni krevniho tlaku doma.

Tento pfistroj byl podroben nasi pfisné kontrole kvality a je vasim spolehlivym partnerem
pro kontrolu vasich hodnot krevniho tlaku.

A PrecCtéte si, prosim, pfed prvnim pouzitim peclivé tento navod k pouziti, nebot
spravné méfeni krevniho tlaku je mozné jen pfi spravném zachazeni s pfistrojem.

V tomto navodu k pouziti se pro akci uzivatele pouziva symbol ,—*.

Potfebujete-li pomoci s uvedenim do provozu, pouzitim nebo udrzbou, obratte se, prosim,
na vas specializovany obchod nebo na vyrobce.

Tlakomér boso-medistar+ je vhodny pro pacienty jakéhokoli véku, jejichz obvod zapésti je
13,5 az 21,5 cm. Pfistroj neni vhodny pro novorozence.

Bezdratové komunikacni pfistroje jako napfiklad bezdratové pristroje domaci sité, mobilni
telefony, bezdratové telefony a jejich zakladni stanice, pfenosné vysilacky mohou tento
tlakomér ovlivnit. Proto byste méli od téchto pfistroju zachovat vzdalenost alespori 3,3 m.

NeocCekavany provozni stav nebo udalost, ktera zhorSila nebo by mohla zhorsit zdravotni
stav, je nutno neprodlené oznamit vyrobci.

PFi pouziti tohoto pfistroje ve zdravotnictvi (podle nafizeni pro provozovatele Iékarskych
vyrobkd) je nutno v pravidelnych intervalech provadét technické kontroly méfeni (viz
strana 35).
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Struény navod

— Vlozte baterie, dbejte pfitom na spravnou polaritu

— Pfrilozte pfistroj na obnazené zapésti tak, aby se displej nachazel na spodni strané
ruky

AZépésti musi pfi méfeni byt ve vysi srdce.

— Méfeni spustite (a zrusite) stisknutim tladitka START

Po méfeni se zobrazi naméfené hodnoty systoly, diastoly a pulzu

— Vyvolani paméti: Na vypnutém pfistroji stisknéte tlaCitko M. Prvni zobrazena
hodnota je primérna hodnota vSech ulozenych méfeni. Sou€asné se zobrazi pocet
vSech ulozenych méfeni, napf. ,A90“. Po opétovném opakovaném stisknuti tlaCitka
M se v fadé zobrazi pfislusné jednotlivé namérené hodnoty.

ATento struény navod nenahrazuje podrobné informace k zachazeni a bezpec€nosti
vaseho tlakoméru, obsazené v navodu k pouZiti.

Prectéte si proto, prosim, bezpodminecné navod k pouziti!
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